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HATAROZAT

Az alabbi méréeszkoz tipus
megnevezese:
funkcio:
tipusjele:

héfogyasztasmérd részegysége
szamitomii atfolydsmérdvel
»MULTICAL 401”csaladtipus-66W, tagjai:

66 WO UOOOUO

o4

1 23456789
(a karakterhelyek magyarazatai az alabbi tablazat szerint)

3. karakter

Kommunikaciéos modulok:

A hitelesitést nem befolydsoljak

4. karakter

Tapellatdst biztosité egységek

2

3,65 VDC, D-cell, litium elem

5. karakter

Pt 500 hémérsékletérzékelo

0 Erzékelépar nélkiil
6. karakter atfolydsméro
Jp Qi Js csatlakozd | beép. hossz

[m®/h] [m’/h] [m’/h] [mm)]
1 0,6 0,006 1,2 G%B 110
2 0,6 0,006 1,2 G1B 130
3 0,6 0,006 1,2 G1B 190
4 1,5 0,015 3,0 G%B 110
5 1,5 0,015 3,0 G%B 165
6 1,5 0,015 3,0 G1B 110
7 1,5 0,015 3,0 G1B 130
8 1,5 0,015 3,0 GI1B 165
9 1,5 0,015 3,0 GI1B 190
A 3,0 0,030 6,0 GI1B 130
B 3,0 0,030 6,0 G1B 190
C 3,0 0,030 6,0 DN20 190
D 3,5 0,035 7,0 (G5/4B 260
E 3,5 0,035 7,0 DN25 260
F 6,0 0,060 12,0 G5/4B 260
G 6,0 0,060 12,0 DN25 260
H 10,0 0,100 20,0 G2B 300
J 10,0 0,100 20,0 DN40 300
K 15,0 0,150 30,0 DNS50 270




2 lap/2. oldal

7., 8., 9. karakterek Orszagkod
A hitelesitést nem befolyasoljak
Program koédok: ooCcoCcgd
ABCCC
1 23 45
(a karakterhelyek magyarazatai az alabbi tablazat szerint)
1. karakter (A) Atfolydsméré telepitése
Eléremend agban 3
Visszatérd agban 4
2. karakter (B) Energia kijelzése
GJ 2
kWh 3
MWh 4
3., 4., 5. karakter Kijelzés tizedeshelyeinek szama
A hitelesitést nem befolyasoljak

atfolyasméré: ultrahangos, vizszintes, vagy fiigg6leges beépitéssel.
fobb metrologiai jellemzoi:

Az atfolyasméré a visszatér6 agban: (program kod 1. karakter: 4)
hémérséklettartomany: (10...160)°C, az atfolyasmérd vizhémérséklete max: 130°C,
hémérsékletkiilonbség tartomany: ( 3..150)K,

Az atfolydsméré az el6remend agban: (program kéd 1. karakter: 3)
hémérséklettartomany: (10...130)°C, az atfolyasmérd vizhémérséklete max: 130°C,
hémérsékletkiilonbség tartomany: ( 3..1200 K,

homérséklet-érzékeld par: kétvezetékes Pt-500 as ellenallashémérd-par,
kijelzés: GJ, kWh, MWh, (lasd program kédok),
k tényezd: korrigalt,
pontossagi osztaly: a HE 51-2003 Hitelesitési El6iras alapjan: 2, vagy 3,
kornyezeti osztély: C,
tapegység: 3,65 V-os litium elem, 12 év,

eldallitdja: Kamstrup A/S Déania

2004. szeptember  14-én  Th-8273/4/2004 szamon  kiadott  hitelesitési  engedélyét

2006. majus 25. napjatol kezdédéen az alabbiak szerint

modositom.
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A méréeszkdz a 3,65 V-os litium elem mellett halézati 230 VAC vagy 24 VAC fesziiltségi
tapegységekkel is hitelesithetd.

A tipusjelzésben a 4. karakterhely magyarazatai az alabbi tablazat szerint modosulnak:

4. karakter Tapellatast biztositd egységek
0 nincs modul
2 3,65 VDC, D-cell, litium elem
3 230 VAC tdpegység
4 24 VAC tapegység

E médosito Hatirozat a korabban kiadott Th-8273/4/2004 Hitelesitési Engedélyben felsorolt
feltételekkel egyiitt érvényes.

E hatarozatban koriilirt méréeszkoz 2016. oktdber 30-ig elsd hitelesitésre bemutathatd és az els6
hitelesités elvégezhetd. E hatarozatban kozolt feltétel az elsé hitelesitéssel rendelkezé mérdeszkdz
tovabbi, javitas utani, vagy idGszakos hitelesitését nem érinti.

A hitelesités érvényének idStartama megegyezik az adott méréeszkozre — a 127/1991. (X. 9.) Korm.
rendelet 2. szamu mellékletében — meghatarozott, a hitelesités elvégzésekor hatlyos érvényességi
id6tartammal.

A mérdeszkdz hitelesitését a HE 51-2005 jeli hitelesitési el8iras szerint kell végrehajtani. A hitelesités
tantsitasanak modja a mérdeszk6zdn elhelyezett torvényes tanusito jel és hitelesitési bizonyitvany.

Az ugyben felmeriilt 65.600.- Ft (hatvandtezer hatszdz forint) igazgatdsi szolgaltatasi dijat az
iigyfélnek kell megfizetni. A meghatarozott Osszeget az ligyfél elélegkent a Magyar Allamkincstar
altal az Orszagos Mérésiigyi Hivatal javara vezetett szamlara befizette.

E hatérozat ellen a kézbesitést kovetd naptdl szamitott 15 napon beliil lehet fellebbezést benytjtani, az
OMH elndkéhez cimezve. A fellebbezést postai ton az Engedélyezési és Informatikai Féosztélyra,
elektronikusan a fellebbezes@omh.hu cimre kell elkilldeni. A fellebbezés dija 6.560.- Ft
(hatezerdtszaz hatvan forint), amit a Magyar Allamkincstar altal az Orszagos Mérésiigyi Hivatal javara
vezetett 10032000-01714483-00000000 szamu szamlara kell befizetni.

INDOKOLAS

Cimbeli kérelmez6 a rendelkezd részben koriilirt méréeszkoz hitelesitési engedélyének moédositasat
kérte 2006. marcius 13-4n. Comptech Kft. résziinkre megkiildte a PTB-nek erre a méréeszkozre
kiadott 22.52 04.02 szamu tipusvizsgalati bizonyitvany masolatat illetve a gyart6i nyilatkozatot az uj
tapegység modulokrol.

A PTB engedély 3.2 pontja illetve a gyartdi nyilatkozat alapjan modositottuk a hitelesités
engedélyben a kért miiszaki jellemz6t. A méréeszkoz szerkezeti felépitése, miikodési elve megegyezik
a Th-8273/4/2004 szamu hitelesitési engedélyben megadottakkal.

A fenti moédositas a méréeszkéz metroldgiai, miiszaki paramétereit nem véaltoztatta meg. A
méréeszkdz a modositasokkal egyiitt a hitelesités térvényes mérésiigyi eléfeltételeinek megfelelt, ezért
az Orszagos Mérésiigyi Hivatal a mér8eszkoz hitelesitését engedélyezte.
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A hatérozatom a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgltatas altaldnos szabélyair6l sz616 2004. évi
CXL. térvény (a tovabbiakban: Ket.) 71-74. §-an, az 1991. évi XLV. térvény 8-9. §-an, valamint a
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 8. §-an, 9. § (8) bekezdésén, és 2. szamu mellékletén alapul.

A hataskoromet és illetékességemet az 1991. évi XLV. térvény 3. §-anak (1)-(2) bekezdése allapitja
meg.

A fellebbezés lehetéségét és modjat a Ket. 98. § (1)-(4) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése és a 1991. évi
XLV. térvény 3§ (1) bekezdése szabéalyozza.

A fellebbezés dijanak mértéke a 78/1997. (XIL. 30.) IKIM rendelet 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. majus 25.

chmalhofer Karoly
f6osztalyvezetd

Kapja: C &rnoki Szolgaltatd € i Kft.

OMH tertileti szervei Lotus Notes-on
Irattar
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