
Hőtési rendszerekben alkalmazott hımennyiségmérı jogállása. (’16 október) 

Több kolléga tette fel a címben rögzített kérdést, ezért tájékoztatjuk a kollégákat, 

hogy a hőtési rendszerekben alkalmazott mérıeszköz a mérésügyrıl szóló 1991 évi 

XLV törvény végrehajtására kiadott 127/1991 számú kormányrendelet 2. számú 

melléklete szerint nem hitelesítésre kötelezett mérıeszköz, ezért ilyen eszköz 

hitelesítését és hitelesítési bizonyítvány kiadádását a kalibráló laborok nem tudják 

vállalni. 

Kérdezik többen, hogy mit jelent az új MULTICAL®403 hıfogyasztásmérı rendelési 

specifikációjában 

hőtési mérı (TS DK268)  

Mint ismert a az új MULTICAL®403 rendelhetı főtési, hőtési illetve kombinált 

főtési/hőtési mérıként. Dániában viszont megjelent a hőtési mérıknél  a TS+DK 268 

típusvizsgálat. 

A típusvizsgálati jkv.-ek letölthetık a Danish Safety Technology Authority honlapjáról 

a kétnyelvő német/dán típusvizsgálati jkv.-ek letölthetık innen: 

https://www.sik.dk/Virksomhed/Metrologi-akkreditering-og-aedelmetal/Legal-

metrologi-nationale-og-EOEF-typegodkendelser/Koeleenergimaalere-TS-27.02 

 

Bármilyen további kérdés esetén keressék irodánkat. 


